天圣制药集团股份有限公司   
 溶出仪技术要求
一、溶出系统
1、溶出杯数量： 8杯6桨
2、搅拌桨摆动幅度≤0.5mm
3、转篮摆动幅度≤0.8mm
4、转杆与溶出杯轴偏差≤1.0mm
5、调速范围25-250转/分      
[bookmark: _GoBack]6、控温温度：室温-50℃       
7、控温精度≤0.1℃
8、噪声：＜60db
9、安全性能：符合国家行业标准
二、自动取样系统：
1、取样通道：8
2、最大取样次数：20次     
3、取样量（补液量）1ml-20ml，
4、取样精度≤±1%
5、取样过滤周期＜30s
三、软件系统
应具备权限管理功能，实验方法存储功能

